
Singel beslag
Innehåll

� 25x Bioteste�

� 25x Mugga�

� 25x Buffertlösningar

� 25x Pipette�

� 25x Skeda�

� 25x Bomullstops

Så här gör du

�� Börja med att ta ytterst lite av fyndet. Är det tabletter, fasta beslag eller pulver använder ni sked 

eller bomullstops. Är det vätska, sug upp med pipetten�

�� Öppna behållaren med buffertlösning och häll över i muggen�

�� Rutin vid sked/bomullstops: Ta bomullstopsen eller skeden som har partiklar/pulver på sig och 

doppa ner i buffertlösningen. Rör om med bomullstopsen/skeden, se till att det blandas väl. 

Rutin vid pipett: Innehållet i pipetten töms ner i muggen med buffertlösningen, se till att det 

blandas väl�

�� Öppna LS Biotest, ta av hylsan och doppa ner testets remsa i buffertlösningen�

�� Se till att LS Biotest suger upp buffertlösningen i rutan. Sätt sedan tillbaka hylsan på testet�

�� Läs av inom 10 minuter.

Tolka resultatet

Negativt resultat

Två röda streck syns i avläsningsfönstret: En testlinje (T) per drog och en kontrollinje (C) som 

visar att testet sugit upp den mängd vätska som behövs.


Minsta tillstymmelse till streck vid T visar att testet är negativt.

C

T

C

T

Positivt resultat

Endast ett rött streck uppstår i kontrollområdet (C). Finns inget streck vid T, tolkas resultatet 

som positivt för drogen i fråga. Låt 5 minuter passera innan testet förklaras positivt. Tänk på 

att minsta tillstymmelse till streck ska tolkas som ett streck.


OBS! Testet ger endast preliminära resultat.
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Ogiltigt resultat

Om strecket vid C inte kommer fram kan detta bero på: otillräcklig mängd vätska har sugits 

upp i remsan, felaktigt förvarat, för gammalt test eller handhavande fel. Tänk på att minsta 

tillstymmelse till streck ska tolkas som ett streck. Kontakta Ljung & Sjöberg så hjälper vi er.
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Ljung & Sjöberg AB 
Munkbron 1 
111 28 Stockholm

+46 8 26 12 85 
biotest@ljungsjoberg.se 
https://ljungsjobergbiotest.se/


